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INFORMAÇÕES TÉCNICAS: 

 

1. Introdução: 

A presente Nota Técnica, concerne à resposta da Auditoria de acompanhamento da 

execução orçamentária e financeira (Notificação N° 003744/2021 e 003736/2021) tanto da 

Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde (SUVISA), quanto da Diretoria de 

Vigilância Epidemiológica (DIVEP), vinculadas a esta Secretaria de Saúde do Estado da 

Bahia – SESAB, com enforque operacional da análise e acompanhamento das ações e 

medidas implementadas na Execução do Plano de Vacinação contra Covid-19 no Estado da 

Bahia no Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunológicos – CEADI 

 

2. Objetivo: 

Atinente ao CEADI e as Centrais Regionais, ora auditadas pelo período de 01/01/2021 à 

31/07/2021, esta Coordenação se serve do presente documento para manifestar-se quanto 

as devidas deliberações, que os compete, relativo as inadequações físicas encontradas e 

correlatadas no Relatório de Auditoria. 

 

3. Ações / Intervenções / Detalhamento Técnico: 

A Regionalização da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) remonta do ano de 

1966, com regulamentação a partir do Decreto 19.931 de 28 de setembro, que aprovou o 

Regimento do órgão, e criou os Centros Executivos Regionais de Saúde, com base nas 

Regiões Administrativas.  

As adequações necessárias implementadas ao longo do tempo culminaram com a definição 

dos Núcleos Regionais de Saúde, a partir do Decreto nº 16.075 de 14 de maio.  

Nove núcleos compõem esta regionalização, cada um composto por suas Regiões de 

Saúde. 
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3.1. Impropriedade: deficiências nas instalações físicas da CEADI e nas centrais regionais 

de rede de frio visitadas. 

 

 Alagoinhas (Em andamento) 

Área total de 811,20m², sendo dividida em 03 (três) blocos interligados e 01 (um) bloco 

autônomo. 

A obra de readequação do espaço físico desta Unidade iniciou no ano de 2021, 

encontra-se em andamento, sendo executadas por bloco, dispondo da realização de 

serviços de manutenção civil e elétrica geral na Unidade. 

Até o presente momento está sendo finalizado a 1° etapa, que contempla um bloco 

interligado e o primeiro andar do bloco autônomo, sendo realizado serviços de 

manutenção corretiva e preventiva necessários, no intuito de sanar as inadequações 

encontradas. 

 

 Cruz das Almas (Concluído) 

Área total de 686,48m², sendo dividida em 02 (dois) blocos interligados. 

A obra de readequação do espaço físico desta Unidade foi concluída no ano de 2021, no 

qual dispôs de serviços civis e elétricos geral na Unidade, tendo todas as etapas dos 

serviços de manutenção corretiva e preventiva necessários finalizados. 

 

 Gandu (Aguardando visita) 

Para o início das atividades de manutenção, faz-se necessário a visita técnica do fiscal 

responsável Unidade, que se encontra em fase agendamento conforme roteiro da 

fiscalização. 

 

 Ilhéus (Concluído) 

Área total de 552,73m², sendo dividida em 01 (um) bloco. 

A obra de readequação do espaço físico desta Unidade foi concluída no ano de 2021, no 

qual dispôs de serviços civis e elétricos geral na Unidade, tendo todas as etapas dos 

serviços de manutenção corretiva e preventiva necessários finalizados. 

 

 Itaberaba (Aguardando visita) 

Para o início das atividades de manutenção, faz-se necessário a visita técnica do fiscal 

responsável Unidade, que se encontra em fase agendamento conforme roteiro da 

fiscalização. 

 

 Juazeiro (Concluído) 
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Área total de 1.070,63m², sendo dividida em 03 (três) blocos interligados e 02 (dois) 

blocos autônomos. 

A obra de readequação do espaço físico desta Unidade foi concluída no ano de 2021, no 

qual dispôs de serviços civis e elétricos geral na Unidade, tendo todas as etapas dos 

serviços de manutenção corretiva e preventiva necessários finalizados. 

 

 Mundo Novo (Aguardando visita) 

Para o início das atividades de manutenção, faz-se necessário a visita técnica do fiscal 

responsável Unidade, que se encontra em fase agendamento conforme roteiro da 

fiscalização. 

 

 Santo Antônio de Jesus (Aguardando visita) 

Para o início das atividades de manutenção, faz-se necessário a visita técnica do fiscal 

responsável Unidade, que se encontra em fase agendamento conforme roteiro da 

fiscalização. 

 

 Serrinha (Aguardando visita) 

Para o início das atividades de manutenção, faz-se necessário a visita técnica do fiscal 

responsável Unidade, que se encontra em fase agendamento conforme roteiro da 

fiscalização. 

 

3.2. Impropriedade quanto a rede elétrica 

Como salientado acima todos os serviços ofertados englobam tanto a manutenção 

civil quanto a elétrica das Unidades supracitadas, sendo assim, todas possuem em 

seu escopo a manutenção da rede elétrica, como a disponibilização e instalação de 

aparelhos de climatização.  

É relevante informar também que algumas Unidades foram adequadas para a 

instalação dos ultrafreezers, sendo elas: 

Instaladas máquinas com tensão 380/220V 

- Itaberaba; 

- Juazeiro; 

- Mundo Novo. 

Instaladas máquinas com tensão 380/127V 

- Cruz das Almas; 

- Ilhéus; 

- Santo Antônio de Jesus. 
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Importa frisar que a situação pandêmica enfrentada nos anos de 2020 e 2021 

ocasionou um descompasso na Saúde, resultando em uma corrida para adequação e 

fortalecimento do Sistema Único de Saúde, em âmbito estadual, a fim de evitar um possível 

colapso. 

 

Para tal, visando o preparo do Estado, esta Coordenação serviu de instrumento de 

viabilização para a adequação das Unidades da Saúde, sem que fosse dirimido a execução 

de serviços das demandas sem relações com a pandemia, fazendo com que a equipe 

técnica da manutenção executasse uma maior quantidade de serviços em um menor 

período, necessitando assim de um intervalo maior de tempo para o cumprimento de novas 

demandas. 

 

4. Conclusão 

No tocante ao Relatório de Auditoria realizado devido a inconsistências vistas no CEADI e 

nos Núcleos Regionais de Saúde, o presente documento apresentou informações referente 

as providências necessárias, bem como suas considerações circunstanciadas. 

 

No oportuno, renovamos protesto de elevada estima e consideração. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Murilo Bahiense 
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Quadro de Assinaturas
Este documento foi assinado eletronicamente por:

LETICIA BARBOSA DE SOUZA
Responsável - Assinado em 17/03/2022

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou
endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de
autenticação: IYMZA2MZAZ


	Arq0.pdf828050332100139904.tmp
	Arq1.pdf373352476349402343.tmp

